附件2

输血、透析和体外循环器械通用名称
命名指导原则
本指导原则依据《医疗器械通用名称命名规则》和《医疗器械通用名称命名指导原则》制定，是制定输血、透析和体外循环器械通用名称的基本要求。
本指导原则是对备案人、注册申请人、审查人员的指导性文件，不包括注册审批所涉及的行政事项，不作为法规强制执行。若有满足相关法规要求的其他方法，也可采用，并应提供充分的研究资料和验证资料。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，应在遵循相关法规的前提下使用。随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。
一、适用范围

本指导原则适用于输血、透析和体外循环用设备、器具等医疗器械。

二、核心词及特征词制定原则

（一）核心词

本领域核心词是对具有相同或者相似的技术原理、结构组成或者预期目的的输血、透析和体外循环器械的概括表述。如“血液透析器”、“水处理设备”等。

（二）特征词

输血、透析和体外循环器械涉及的特征词主要包括以下方面的内容：

——结构特点：指对产品结构、组成、外观形态的描述，如“离心杯式”、“离心带式”、“离心袋式”等结构特点。

——技术特点：指产品特殊作用原理、机理或者特殊性能的说明或者限定，如“电动”、“手动”等。

——材料组成：指产品主要材料或者主要成分的描述，如“柠檬酸”、“次氯酸钠”等，在术语表中可不一一列举。

——使用形式：分为“可重复使用”和“一次性使用”。可重复使用医疗器械指处理后可再次使用的医疗器械。一次性使用医疗器械指仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者的医疗器械。

——预期目的：指产品适用的临床使用范围或用途，如“心肺转流系统”、“血液透析用”等。

（三）特征词的缺省

术语表中某一特征词项下的惯常使用或公认的某一特性可设置为“缺省”，在通用名称中不做体现，以遵从惯例、简化名称及方便表达。

如血液透析用水处理设备通常为多床，一般习惯也不做体现，则在命名中不体现“多床”这一特征词，仅体现“单床”的情况。

三、通用名称的确定原则

（一）通用名称组成结构

原则上，通用名称由一个核心词和一般不超过三个的特征词组成，按“特征词1（如有）+特征词2（如有）+特征词3（如有）+核心词”结构编制。

（二）核心词和特征词选取原则

核心词和特征词应根据产品真实属性和特征，优先在术语表中选择。对于术语表未能包含的，新产品或原有产品有新的特征项需要体现，或者需在某一特征项下加入新术语，可由申请者提出增补理由和说明。

核心词应在该类别项下选择最适合产品属性的核心词，核心词不可缺省。

特征词则应按照产品相关特征，依次在术语表中特征词1、特征词2、特征词3每项下选择一个与之吻合的特征词术语。未一一列举的材料组成等特征词，根据产品实际情况，自行选用相应的专业术语。

（三）特别说明

由两种及以上医疗器械组合而成，以实现某一预期用途的器械组合产品，原则上其通用名称应体现组合形式和主要临床预期用途。例如：血液透析滤过器套包、血液透析导管套件、一次性使用血脂分离套件、体外循环管路套包等。

四、命名术语表

在表1到表7中，列举了输血、透析和体外循环器械各子领域典型产品的核心词和特征词可选术语，并对其进行了描述。
表1 血液分离、处理、贮存设备

	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1
	血液成分分离设备
	核心词
	分离设备
	利用离心原理把一种或多种成分从血液中分离出来的设备。

	1 
	
	特征词1—预期目的
	血液成分
	该类产品具有分离出血细胞、血浆和血小板等血液成分的功能。

	2 
	
	
	血浆
	该类产品仅能分离血浆。

	2
	自体血液回收设备
	核心词
	自体血液回收设备
	用于自体血液成分收集、分离和回收的设备。

	3
	红细胞处理仪
	核心词
	红细胞处理仪
	对来源于全血的红细胞进行洗涤及冰冻前加甘油和解冻后去甘油处理。

	4
	血液辐照仪
	核心词
	血液辐照仪
	用射线对血液样品进行辐照。

	3 
	
	特征词1—技术特点
	X射线
	主要使用X射线进行辐照。

	4 
	
	
	γ射线
	主要使用γ射线进行辐照。

	5
	血液复温箱
	核心词
	血液复温箱
	对血液进行复温的设备。

	5 
	
	特征词1—技术特点
	干式
	将血袋放在复温箱的水囊与水囊之间，使血袋在融化过程中始终不接触水。也叫隔水式。

	6 
	
	
	水浴式（缺省）
	直接与水接触的方式。


表2 血液分离、处理、贮存器具
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	血袋
	核心词
	血袋
	适用于全血贮存。

	1 
	
	
	红细胞袋
	适用于红细胞贮存。

	2 
	
	
	血小板袋
	适用于血小板贮存。

	3 
	
	
	血浆袋
	适用于血浆贮存。

	4 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	5 
	
	特征词2-技术特点
	去白细胞
	配备在线去除白细胞滤器。

	6 
	
	
	通用（缺省）
	无特殊技术特点。

	2 
	血液成分分离器
	核心词
	血液成分分离器
	与血浆/血液分离设备配套使用。用于血液成分分离的器具。

	7 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	8 
	
	特征词2-结构特点
	离心袋式
	离心原理，结构为袋式。

	9 
	
	
	离心杯式
	离心原理，结构为杯式。

	10 
	
	
	离心带式
	离心原理，结构为带式。

	3 
	动静脉穿刺器
	核心词
	动静脉穿刺器
	配合血液成分采集机（如离心式、旋转膜式）或血液透析设备等使用，采集血液，并将处理后的血液或血液成分回输给人体。

	11 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	4 
	输血器
	核心词
	输血器
	将血液容器中的血液或血液成分通过静脉穿刺器械向静脉内输送，用于向患者输送血液或血液成分。

	12 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	13 
	
	特征词2-结构特点
	非泵用（缺省）
	不需配合输血泵使用。

	14 
	
	
	泵用
	配合输血泵使用。

	15 
	
	特征词3-技术特点
	非去白细胞（缺省）
	无过滤截留血液中白细胞功能。

	16 
	
	
	去白细胞
	具有过滤截留血液中白细胞功能。

	5 
	自体血处理器
	核心词
	自体血处理器
	配合自体血液回收设备使用，用于自体血液成分收集、分离和回输的器械。

	17 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	6 
	分离设备用管路
	核心词
	分离设备用管路
	与血浆/血液分离设备配套使用。

	18 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	19 
	
	特征词2-预期目的
	血浆
	分离对象为血浆。

	20 
	
	
	血液
	分离对象为血液。


表3 血液净化及腹膜透析设备
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	血液透析设备与腹膜透析设备
	核心词
	血液透析设备
	在动力系统和监测系统作用下，利用血液和透析液在跨越半透膜的弥散作用和（或）滤过作用，清除患者体内多余水分、纠正血液中溶质失衡。用于为慢性肾功能衰竭和（或）急性中毒患者进行血液透析、和（或）血液滤过治疗和（或）血液透析滤过治疗过程中提供动力源及安全监测等功能。设备由血路系统和包含在设备内部的液路系统组成。

	1 
	
	核心词
	腹膜透析设备
	利用腹膜对肾功能衰竭患者进行腹膜透析治疗的设备。

	2 
	连续性血液净化设备
	核心词
	连续性血液净化设备
	在动力系统和监测系统作用下，利用血液和透析液在跨越半透膜的弥散作用和（或）滤过作用和（或）吸附作用，清除患者体内多余水分、纠正血液中溶质失衡。

用于为重症患者的急性肾功能衰竭和急性中毒患者进行血液透析和（或）血液滤过治疗过程中提供动力源及安全监测等功能。设备内部不包含液路系统，使用预制备液体进行治疗。

	3 
	血液灌流设备
	核心词
	血液灌流设备
	将患者的血液引出体外，通过灌流器的吸附作用，清除血液中外源性和内源性毒物的设备。

	4 
	人工肝设备
	核心词
	人工肝设备
	用于配合耗材完成清除高蛋白结合毒素的设备。

	5 
	血液净化辅助血泵
	核心词
	血液净化辅助血泵
	一般用蠕动泵来辅助血液体外循环的一种动力装置。

	6 
	血液透析用血流监测系统
	核心词
	血液透析用血流监测系统
	用于在血液透析过程中测定输送血液流量、再循环量、血管通路流量等参数。

	7 
	血液透析用水处理设备
	核心词
	水处理设备
	通过物理的或化学的方式去除无用杂质及溶质，用于制备血液透析和相关治疗用水的设备。

	2 
	
	特征词1—预期目的
	血液透析用
	用于实现血液透析功能。

	3 
	
	特征词2—技术特点
	单床
	预期能够为不多于1台血液透析设备提供血液透析用水的设备。

	4 
	
	
	多床（缺省）
	预期能够为不少于1台血液透析设备提供血液透析用水的设备。

	8 
	透析椅
	核心词
	透析椅
	用于方便患者在透析治疗中寻找最适合的就医体位。

	5 
	
	特征词1—技术特点
	电动
	使用电能方式。

	6 
	
	
	手动（缺省）
	使用人工手动方式。

	9 
	腹膜透析辅助设备
	核心词
	腹透液袋加温仪
	用于腹膜透析操作过程中，对腹透液袋使用前进行加温。不与腹透液接触。

	10 
	血脂分离设备
	核心词
	血脂分离机
	应用物理或化学的方法将血脂分离出来的设备。


表4 血液净化及腹膜透析器具
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	血液透析/滤过器
	核心词
	血液透析器
	空心纤维结构，用于进行血液透析的器件。无菌提供。

	1 
	
	
	血液透析滤过器
	空心纤维结构，用于进行血液透析滤过的器件。无菌提供。

	2 
	
	
	血液滤过器
	空心纤维结构，用于进行血液滤过的器件。无菌提供。

	3 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	4 
	
	特征词2-结构特点
	双腔
	由血液透析器或透析滤过器串联而成的，含有二个透析液室及二个血室的透析器。

	5 
	
	
	单腔（缺省）
	含有1个透析液室及1个血室的透析器。

	2 
	体外循环血路
	核心词
	血液透析管路
	配合血液透析设备使用。无菌提供。


	6 
	
	
	连续性血液净化管路
	配合连续性血液净化装置使用。

	7 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	3 
	血液透析及相关治疗用浓缩物
	核心词
	血液透析浓缩液
	单纯液体剂型（A液B液）。一次性使用。

	8 
	
	核心词
	血液透析粉
	单纯粉剂（A粉B粉）。一次性使用。

	9 
	
	核心词
	血液透析浓缩物
	液体加粉剂（A液/B粉或A粉/B液）。一次性使用。

	4 
	血液灌流器
	核心词
	血液灌流器
	用于血液灌流治疗，利用吸附剂的吸附作用，通过体外循环血液灌流的方法来清除人体内源性和外源性的毒性物质。无菌提供。

	10 
	
	
	血浆灌流器
	用于血浆灌流治疗，利用吸附剂的吸附作用，对血浆分离器分离出来的血浆进行灌流，用以清除人体内源性和外源性的毒性物质。无菌提供。

	11 
	
	
	超滤液灌流器
	将血液超滤出来的超滤液进行灌流，用以清除人体内源性和外源性的毒性物质。无菌提供。

	12 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	5 
	吸附器
	核心词
	吸附器
	用于血液灌流治疗中特异性吸附血液/血浆中的有害物质，从而达到血液净化的目的。无菌提供。

	13 
	
	
	免疫吸附器
	主要用于治疗自身免疫性疾病或器官排异反应等疾病。无菌提供。

	14 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用（缺省）
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	15 
	
	
	可重复使用
	通过适当程序处理后可以被再次使用。如：蛋白A。

	16 
	
	特征词2-技术特点
	特异性
	机体对某种特定致病原的反应。随机文件等说明具体的吸附材料或者技术特点。

	17 
	
	
	非特异性
	机体对一般病原体和致病物质的反应。

	18 
	
	特征词3-预期目的
	血液
	用于血液。

	19 
	
	
	血浆
	用于运载血细胞，运输维持人体生命活动所需的物质和体内产生的废物等。

	6 
	血浆分离器
	核心词
	血浆分离器
	空心纤维结构。

用于血液净化治疗时从血液中分离出血浆。无菌提供，一次性使用。

	20 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	7 
	血浆成分分离器
	核心词
	血浆成分分离器
	空心纤维结构。

通过膜分离方法，从分离出来的血浆中分离一定分子量的物质。无菌提供。

	21 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	8 
	透析液过滤器
	核心词
	透析液过滤器
	利用空心纤维膜的作用，用于清除透析液中的内毒素、细菌与不溶性微粒。

	9 
	血液透析导管
	核心词
	血液透析导管
	通过创建中心静脉通路，用于血液透析、采血和液体输注。无菌提供。

	22 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	10 
	消毒液
	核心词
	消毒液
	用于血液透析设备内部液路的清洗和消毒。

	23 
	
	特征词1－预期目的
	血液透析设备液路用
	预期用于血液透析设备内部液路。

	24 
	
	特征词2－材料组成
	柠檬酸、次氯酸钠等（消毒液的主要组成成分）
	透析管路消毒液的主要组成成分，如柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等。

	11 
	置换液管
	核心词
	置换液管
	用于血液透析滤过、血液滤过时作为补充置换液的管路。一次性使用。无菌提供。

	25 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	12 
	腹膜透析用碘液保护帽
	核心词
	腹膜透析用碘液保护帽
	腹膜透析用，用于保护腹透液袋的外凸接口与外接管路的连接处。一次性使用。无菌提供。

	13 
	腹膜透析管
	核心词
	腹膜透析管
	留置于腹腔中的管路。用于对肾功能衰竭患者进行腹膜透析建立治疗通路，一次性使用。无菌提供。

	14 
	腹膜透析外接短管
	核心词
	腹膜透析外接短管
	用于与腹膜透析患者端管路（或者钛接头）以及腹膜透析液端管路进行无菌连接及分离。无菌提供。

	26 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	15 
	腹膜透析接头
	核心词
	腹膜透析接头
	用于腹膜透析导管与外接延长管或腹膜透析外接短管的连接。无菌提供。

	27 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	16 
	腹膜透析引流器
	核心词
	腹膜透析引流器
	用于腹膜透析治疗过程中，对腹膜透析液的灌注、引流、收集。无菌提供。无菌提供。

	28 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	17 
	腹膜透析探针
	核心词
	腹膜透析探针
	用于促进导入腹膜透析导管。无菌提供。

	29 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	18 
	腹膜透析机管路
	核心词
	腹膜透析机管路
	用于自动腹膜透析治疗的设备的管路。无菌提供。

	30 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	19 
	血脂分离液
	核心词
	血脂分离液
	配合血脂分离设备使用，用于低密度脂蛋白、脂蛋白（α）、纤维蛋白原沉淀分离治疗。无菌提供。


表5 心肺转流设备
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	血泵
	核心词
	滚压式血泵
	用滚压的方式实现血液流动的泵。

	1 
	
	
	离心泵
	用离心泵产生的离心力的方式实现血液流动的泵。

	2 
	
	特征词1-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	2 
	体外循环监测设备
	核心词
	体外循环连续血气监测系统
	实现对体外循环过程中血气各参数的监测。

	3 
	热交换设备
	核心词
	热交换水箱
	与心肺转流系统的滚压泵/离心泵等动力装置一起应用于体外循环手术中。用于为体外循环血液热交换系统中的热交换器提供加温水、降温水和原水的驱动装置，供医疗单位施行体外循环时调节温度用。

	3 
	
	特征词1-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	4 
	体外心肺支持辅助系统
	核心词
	辅助系统
	可对体外循环手术进行驱动、控制、检测和记录。用于在体外循环手术、长时间心肺功能支持或急救时，暂时替代心脏泵功能，进行血流驱动和安全监测等。

	4 
	
	特征词1-预期目的
	体外心肺支持用
	进行体外膜肺氧合（ECMO）时，用于体外心肺支持

	5 
	体外心肺支持用升温仪
	核心词
	升温仪
	用于为氧合器提供热量，保持患者体温。

	5 
	
	特征词1-预期目的
	体外心肺支持用
	进行体外膜肺氧合（ECMO）时，用于体外心肺支持。


表6 心肺转流器具

	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	氧合器
	核心词
	氧合器
	用于向人体血液供氧并排除血液中的二氧化碳（辅助或代替肺的呼吸功能的体外循环专用器件）的器具。无菌提供，一次性使用。

	1 
	
	特征词1-结构特点
	集成
	由热交换器、氧合组件、静脉贮血滤血器和动脉管路微栓过滤器组成。常见于膜式氧合器。

	2 
	
	
	非集成（缺省）
	由热交换器、氧合组件和静脉贮血滤血器组成。

	3 
	
	特征词2-技术特点
	鼓泡式
	氧气通过气体分散器在血气混合室与进入的静脉血形成气泡，在血液与气泡表面进行气体交换方式。

	4 
	
	
	膜式
	气体通过半透膜弥散作用与静脉血液非直接接触进行气体交换方式。

	2 
	贮血滤血器
	核心词
	贮血滤血器
	用于贮血滤血的器具。无菌提供，一次性使用。

	5 
	
	特征词1-预期目的
	静脉
	用于静脉端。

	3 
	动脉管路微栓过滤器
	核心词
	微栓过滤器
	用于微栓过滤的器具。无菌提供，一次性使用。

	6 
	
	特征词1-预期目的
	动脉管路
	用于动脉管路。

	4 
	血液浓缩器
	核心词
	血液浓缩器
	用于体外循环手术中的血液超滤，维持患者适合的红细胞压积。无菌提供，一次性使用。

	5 
	心肺转流系统体外循环管道
	核心词
	体外循环管道
	用于心肺旁路和体外膜肺氧合（ECMO）。无菌提供，一次性使用。

	7 
	
	特征词1-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	6 
	心肺转流系统离心泵泵头
	核心词
	离心泵泵头
	用于为体外循环中血液提供动力的离心泵配套使用的泵头。无菌提供，一次性使用。

	8 
	
	特征词1-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	7 
	心肺转流系统吸引管
	核心词
	吸引管
	供心血管手术中用于左心脏排气，吸引减压或减轻左心负荷，吸引心脏术野内血液等液体使用。一次性使用。无菌提供。

	9 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	10 
	
	特征词2-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	8 
	心肺转流系统动静脉插管
	核心词
	动静脉插管
	静脉插管将血液引流至氧合器，动脉插管则将氧合后的血液灌注至人体动脉，一次性使用。无菌提供。

	11 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	12 
	
	特征词2-预期目的
	心肺转流系统
	体外循环时，代替人体心肺等系统的总称。

	9 
	心脏停跳液
	核心词
	心脏停跳液
	使得心脏停跳（搏）及进行心肌的保护。

	10 
	心脏停跳液灌注器
	核心词
	心脏停跳液灌注器
	用于心脏停跳及心肌的保护。无菌提供。

	13 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者。

	11 
	心脏停跳液灌注针
	核心词
	心脏停跳液灌注针
	连接患者与心脏停跳灌注器。无菌提供。

	14 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者

	12 
	心脏停跳液灌注管
	核心词
	心脏停跳液灌注管
	用于心脏停跳液给药管和灌注管之间的连接。无菌提供。

	15 
	
	特征词1-使用形式
	一次性使用
	仅供一次性使用，或在一次医疗操作过程中只能用于一例患者


表7 其他产品
	序号
	产品类别
	术语类型
	术语名称
	术语描述

	1 
	腹水超滤浓缩回输设备
	核心词
	腹水超滤浓缩回输设备
	腹水超滤浓缩后输回患者体内的设备。


五、命名示例

根据产品实际情况，选择对应子领域术语表，比对描述选择相应术语，按3.1条的结构顺序确定通用名称。

表8 血液透析用水处理设备命名示例
	核心词
	特征词1
	特征词2
	通用名称

	
	预期目的
	技术特点
	

	
	血液透析用
	单床
	多床（缺省）
	

	水处理设备
	√
	√
	
	血液透析用单床水处理设备

	
	√
	
	√
	血液透析用水处理设备
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